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	№п/п
	Номер пункту стандарту
	Вказати номер та пункт документу, який реалізує вимогу стандарту

	4
	ВИМОГИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ
	

	4.1
	Організація і відповідальність менеджменту
	

	4.1.1
	Організація
	

	4.1.1.1
	Загальні положення
	

	
	Медична лабораторія (далі — «лабораторія») повинна дотримуватися вимог цього стандарту під час виконання робіт,у її основних, допоміжних або мобільних відділеннях.
	

	4.1.1.2
	Правовий статус
	

	
	Лабораторія або організація, частиною якої є лабораторія, повинна бути юридичною особою, яка може бути притягнута до юридичної відповідальності за свою діяльність.
	

	4.1.1.3
	Етична поведінка
	

	
	Керівництво лабораторії повинно вжити всіх заходів для забезпечення такого:
	

	a)
	попередження участі в будь-якій діяльності, яка може знизити довіру до компетентності лабо​раторії, її неупередженості, сумлінності у діяльності або рішеннях;
	

	b)
	попередження участі в будь-якій діяльності, яка може знизити довіру до компетентності лабо​раторії, її неупередженості, сумлінності у діяльності або рішеннях;
	

	c)
	відкритого і належного оприлюднення потенційних конфліктів конкуруючих інтересів у разі їх виникнення;
	

	cі)
	наявності відповідних процедур, що гарантують виконання робіт персоналу зі зразками, ткани​нами або останками людини згідно з відповідними вимогами законодавства;
	

	e)
	забезпечення конфіденційності інформації.
	

	4.1.1.4
	Завідувач лабораторії
	

	
	Керування діяльністю лабораторії має здійснювати особа або особи, які є компетентними та не​суть відповідальність за надані послуги.
	

	
	Обов’язки завідувача лабораторії повинні охоплювати професійні, наукові, консультативні або до​радчі, організаційні, адміністративні та освітні питанні, які стосуються послуг лабораторії. •
	

	
	Завідувач лабораторії може делегувати певні обов’язки та/або відповідальність кваліфікованому персоналу. Незважаючи на це, завідувач лабораторії повинен нести повну відповідальність за загальне функціонування й керування лабораторією.
	

	
	Обов’язки та відповідальність завідувача лабораторії мають бути задокументовані.
	

	
	Завідувач лабораторії (або уповноважені ним особи) повинні мати необхідну компетентність, пов​новаження та ресурси для виконання вимог цього стандарту.
	

	
	Завідувач лабораторії (або уповноважена ним особа/особи) повинен:
	

	a)
	забезпечити ефективне керівництво стосовно послуг медичної лабораторії, охоплюючи бюджетне планування і фінансовий менеджмент (управління), відповідно до інституційного делегування таких обов’язків;
	

	b)
	контактувати та ефективно співпрацювати з відповідними регуляторними органами й органами з акредитації, відповідними посадовими особами, медичною громадськістю та пацієнтами, що обслу​говуються, а також з особами та організаціями, з якими укладено офіційні угоди, якщо це необхідно;
	

	c)
	забезпечити наявність відповідної кількості персоналу з необхідною освітою, професійною підго​товкою та компетентністю для надання медичних лабораторних послуг, які відповідають потребам і ви​могам користувачів;
	

	d)
	забезпечити впровадження політики щодо якості;
	

	е)
	створити безпечне лабораторне середовище відповідно до правил належної практики і чинних вимог
	

	f)
	діяти, якщо це доречно і необхідно, як член медичного персоналу, що працює у відповідних при​міщеннях;
	

	g)
	забезпечити надання клінічних консультацій щодо вибору досліджень, використання послуг та інтерпретації результатів досліджень;
	

	h)
	обирати і контролювати постачальників лабораторії;
	

	i)
	обирати залучені лабораторії і контролювати якість їх послуг (див. також 4.5);
	

	j)
	забезпечити впровадження програм професійної підготовки для співробітників лабораторії і можливості для участі в науковій та інших видах діяльності професійних організацій працівників лабораторій;
	

	k)
	визначати, впроваджувати та контролювати стандарти роботи та поліпшення якості медичного лабораторного обслуговування або послуг. Примітка. У відповідних випадках це можна зробити в рамках різноманітних комітетів головної організації з поліпшення

якості.
	

	l)
	контролювати всю роботу, яку здійснюють у лабораторії, з метою перевірки отримання клінічно важливої інформації;
	

	m)
	реагувати на будь-яку скаргу, вимогу або пропозицію персоналу та/або користувачів лабора​торних послуг (див. також 4.8, 4.14.3 і 4.14.4);
	

	n)
	розробити і впровадити план дій у надзвичайних ситуаціях для забезпечення доступності ос​новних послуг за надзвичайних обставин або інших умов, коли лабораторні послуги обмежені або не​можливі.
	

	o)
	планувати і керувати науково-дослідною діяльністю, за необхідністю.
	

	4.1.2
	Відповідальність керівництва
	

	4.1.2.1
	Обов’язки керівництва
	

	
	Керівництво лабораторії повинно підтверджувати виконання своїх обов’язків щодо розроблення і впровадження системи менеджменту якості і постійного поліпшення її ефективності таким чином:
	

	a)
	інформувати персонал лабораторії про важливість задоволення потреб і вимог користувачів (див. 4.1.2.2), а також виконання нормативних вимог і вимог щодо акредитації;
	

	b)
	впроваджувати політику щодо якості (див. 4.1.2.3);
	

	c)
	забезпечувати впровадження цілей щодо якості і планування у сфері якості (див. 4.1.2.4);
	

	d)
	визначати обов’язки, повноваження і взаємовідносини усіх співробітників (див. 4.1.2.5);
	

	e)
	впроваджувати комунікаційні процеси (див. 4.1.2.6);
	

	f)
	призначати менеджера з якості, яку б назву не мала ця посада (див. 4.1.2.7);
	

	g)
	проводити перевірки системи менеджменту якості (див. 4.15);
	

	h)
	забезпечувати достатній рівень компетентності всіх співробітників для виконання покладених на них обов’язків (див. 5.1.6);
	

	1)
	забезпечувати наявність достатнього рівня ресурсозабезпеченості (див. 5.1, 5.2 та 5.3) для на​лежного проведення переданалітичного, аналітичного та постаналітичного етапів досліджень (див. 5.4, 5.5 і 5.7).
	

	4.1.2.2
	Потреби користувачів
	

	
	Керівництво лабораторії має забезпечити відповідність послуг лабораторії, зокрема відповідних послуг з консультації та тлумачення, потребам пацієнтів і тих, хто користується послугами лабораторії. (також див. 4.4. і 4.14.3).
	

	4.1.2.3
	Політика в сфері якості
	

	
	Керівництво лабораторії повинно визначити призначення своєї системи менеджменту якості в по​літиці щодо якості. Керівництво лабораторії повинно забезпечити, щоб політика щодо якості:
	

	a)
	відповідала призначенню організації;
	

	b)
	охоплювала зобов’язання щодо додержання належної професійної практики, виконання дослі​джень, які відповідають своєму призначенню, відповідності вимогам цього стандарту, а також постій​ного поліпшення якості лабораторних послуг;
	

	c)
	забезпечувала концептуальні рамки для встановлення та перегляду цілей щодо якості;
	

	е)
	була доведена до відома та правильно тлумачилася всіма співробітниками організації;
	

	д)
	переглядалася на предмет постійної відповідності.
	

	4.1.2.4
	Цілі щодо якості та планування
	

	
	Керівництво лабораторії повинно встановити цілі щодо якості, зокрема необхідні для задоволен​ня потреб і вимог користувачів, стосовно відповідних функцій і рівнів організації. Цілі щодо якості по​винні бути вимірні й відповідати політиці щодо якості.
	

	
	Керівництво лабораторії повинно забезпечити, щоб під час планування системи менеджменту якості були враховані вимоги (див. 4.2) і цілі щодо якості.
	

	
	Керівництво лабораторії повинно гарантувати збереження цілісності системи менеджменту якості під час планування та внесення змін до неї.
	

	4.1.2.5
	Відповідальність, повноваження і взаємовідносини
	

	
	Керівництво лабораторії повинно забезпечити, щоб обов’язки, повноваження та взаємозв’язки були  визначені, задокументовані і доведені до відома усіх працівників лабораторії. Зокрема, повинні бути призначені особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за кожну функцію лабораторії, а також призначення заступників для ключового керівного і технічного персоналу. Примітка. Допускають, що в невеликих лабораторіях працівники можуть виконувати більше однієї функції і, відповідно, може бути недоцільно призначати заступників для кожної функції.
	

	4.1.2.6
	Обмін інформацією
	

	
	Керівництво лабораторії повинно мати ефективні засоби обміну інформацією з персоналом (див. також 4.14.4). Необхідно документувати питання, обговорювані під час обміну інформацією та зустрічей
	

	
	Керівництво лабораторії повинно забезпечити запровадження відповідних процесів обміну інфор​мацією між лабораторією, її співвласниками та іншими зацікавленими особами, а також обміну інфор​мацією стосовно ефективності переданалітичних, аналітичних і постаналітичних процесів досліджень та системи менеджменту якості лабораторії.
	

	4.1.2.7
	Менеджер з якості
	

	
	Керівництво лабораторії повинно призначити менеджера з якості, який, незалежно від інших обо​в’язків, повинен бути наділений такими повноваженнями та обов’язками:
	

	a)
	забезпечення розроблення, впровадження і підтримування процесів, необхідних для системи ме​неджменту якості;
	

	b)
	повідомлення керівництву лабораторії на рівні, на якому приймають рішення щодо політики, цілей і ресурсів лабораторії, про ефективність функціонування системи менеджменту якості і будь-яку необхідність її поліпшення;

щодо виконання системи управління якістю, а також будь-якої потреби в удосконаленні;
	

	c)
	сприяння поширенню поінформованості про потреби і вимоги користувачів усією організаційною структурою лабораторії.
	

	4.2
	Система менеджменту якості (управління якістю)
	

	4.2.1
	Загальні вимоги
	

	
	Лабораторія повинна розробити, задокументувати, впровадити та підтримувати систему менедж​менту якості й постійно поліпшувати її ефективність відповідно до вимог цього стандарту
	

	
	Система менеджменту якості повинна забезпечувати інтегрування всіх процесів, необхідних для виконання її політики та цілей щодо якості, а також задоволення потреб і вимог користувачів.
	

	
	Лабораторія повинна:
	

	a)
	визначити процеси, необхідні для системи менеджменту якості, та забезпечити їх застосуван​ня в усій лабораторії;
	

	b)
	визначити послідовність та взаємодію цих процесів;
	

	c)
	визначити критерії та методи, необхідні для забезпечення ефективності функціонування і конт​ролювання цих процесів;
	

	d)
	забезпечити наявність ресурсів та інформації^ необхідної для підтримки функціонування та нагляду за цими процесами;
	

	e)
	здійснювати нагляд та оцінювання цих процесів
	

	f)
	вживати заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення цих процесів.
	

	4.2.2
	Вимоги до документації
	

	4.2.2.1
	Загальні положення
	

	
	Документація системи менеджменту якості має охоплювати:
	

	a)
	заяви стосовно політики щодо якості (див. 4.1.2.3) і цілей щодо якості (див. 4.1.2.4);
	

	b)
	Настанову з якості (див. 4.2.2.2);
	

	c)
	процедури і записи, передбачені цим стандартом
	

	d)
	документи і записи (див. 4.13), визначені лабораторією як необхідні для забезпечення ефек​тивного планування, функціонування та контролювання її процесів
	

	e)
	копії застосовних актів регуляторних вимог, стандартів та інших нормативних документів.

Примітка. Документація може бути, в будь-якій формі або на будь-якому носії, що забезпечує її доступність і захист від несанкціонованих змін і пошкодження.
	

	4.2.2.2
	Настанова з якості
	

	
	Лабораторія повинна розробити й оновлювати настанову з якості, яка охоплює:
	

	a)
	політику щодо якості (4.1.2.3) або посилання на неї
	

	b)
	опис сфери дії системи менеджменту якості;
	

	c)
	опис організаційної та управлінської структури лабораторії та її місце в будь-якій організації, до складу якої вона входить
	

	d)
	опис функцій та обов’язків керівництва лабораторії (зокрема завідувача лабораторії і менед​жера з якості), що стосуються забезпечення відповідності вимогам цього стандарту
	

	e)
	опис структури і взаємозв’язків документації, що використовують у системі менеджменту якості;
	

	f)
	задокументовані політики, розроблені для застосування в рамках системи менеджменту якості, а також посилання на адміністративні й технічні заходи для їх підтримки
	

	
	Усі співробітники лабораторії повинні мати доступ і бути проінструктовані стосовно використання та застосування настанови з якості та документів, посилання на які є в зазначеній настанові
	

	4.3
	Керування документацією
	

	
	Лабораторія повинна контролювати документацію, необхідну для функціонування системи менеджменту якості, а також запобігати ненавмисному використанню будь-яких застарілих документів. 
Примітка 1. Документи, які підлягають керуванню документацією, — це такі документи, зміни до яких можна вносити з часом або в результаті заміни версій. Прикладами таких документів є заяви щодо політики, інструкції з використання, блок- схеми, процедури, специфікації, форми, калібрувальні таблиці, біологічні референтні інтервали і їхні джерела, діаграми, плакати, повідомлення, меморандуми, документація програмного забезпечення, креслення, плани, угоди та інші документи, такі як регуля​торні вимоги, стандарти та довідники, звідки були взяті методики досліджень.

Примітка 2. Записи містять датовану певним моментом часу інформацію, що стосується отриманих результатів або підтверджує виконання робіт, і їх ведуть відповідно до вимог, зазначених у 4.13.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру для того, щоб забезпечити виконання таких умов:
	

	a)
	усі документи, зокрема ті, що їх ведуть у комп’ютеризованій системі, опубліковані як частина системи публікації;менеджменту якості, повинні бути переглянуті та затверджені уповноваженим персоналом до їх публікації;
	

	b)
	у цілях ідентифікації всі документи повинні містити:
	

	
	- назву;
	

	
	- унікальний ідентифікатор на кожній сторінці;
	

	
	- дату поточного видання та/або номер редакції;
	

	
	- номер сторінки із загальної кількості сторінок (напр. «Сторінка 1 з 5», «Сторінка 2 з 5,»);
	

	
	- дозвіл на публікацію.  
Примітка. Термін «редакція» використовують для позначення одного з низки друкованих видань, опублікованих у різний час, що охоплює зміни та доповнення. Термін «редакція» можна розглядати як синонім слів «перегляд» або «версія».
	

	c)
	поточні санкціоновані редакції і їх розповсюдження ідентифікуються за допомогою списку (на​приклад, реєстру документів, журналу або первинного індексу);
	

	d)
	тільки поточні, санкціоновані редакції відповідних документів повинні бути доступними в місцях використання;
	

	e)
	якщо система керування документацією лабораторії дозволяє вносити зміни до документів від руки до перевидання документів, повинні бути визначені процедури і повноваження щодо внесення таких змін, вони повинні бути чітко позначені, підписані й датовані, а переглянутий документ повинен бути виданий протягом визначеного проміжку часу
	

	f)
	 зміни до документів повинні бути ідентифіковані;
	

	g)
	 документи мають бути зрозумілими;
	

	h)
	документи повинні бути періодично переглянуті та оновлені з такою періодичністю, яка забез​печує їх придатність для використання за призначенням;
	

	i)
	застарілі документи, які підлягають керуванню документацією, датують і позначають як застарілі;;
	

	1)
	принаймні одну копію застарілого документа, який підлягає керуванню документацією, необхід​но зберігати протягом установленого проміжку часу або відповідно до встановлених вимог.
	

	4.4
	Договори про надання послуг
	

	4.4.1
	Укладання договорів про надання послуг
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовані процедури укладання і перегляду договорів про надання медичних лабораторних послуг.
	

	
	Кожне направлення на дослідження, прийняте лабораторією, вважають договором.
	

	
	Договори про надання медичних лабораторних послуг мають враховувати направлення, дослі​дження та повідомлення. Договір має визначати відомості, які надають на запит, та є необхідними для забезпечення належного виконання дослідження та інтерпретації результатів
	

	
	Наступні умови мають бути виконані під час укладання лабораторією договору про надання медичних лабораторних послуг:
	

	a)
	вимоги замовників і користувачів, а також постачальника лабораторних послуг, зокрема те, що методики досліджень, які будуть використовувати, повинні бути визначені, задокументовані та зрозумілі (див. 5.4.2 і 5.5);
	

	b)
	лабораторія повинна мати можливість і ресурси для виконання вимог;
	

	c)
	співробітники лабораторії повинні мати вміння та досвід, необхідні для виконання передбаче​них досліджень;
	

	d)
	 обрані методики досліджень повинні бути належними і здатними задовольнити вимоги клієнтів (див. 5.5.1);
	

	e)
	замовники та користувачі повинні бути інформовані про відхилення від умов договору, що впли​вають на результати дослідження;
	

	f)
	мають бути зроблені посилання на будь-яку роботу, передоручену лабораторією залученій лабораторії або консультанту. 
Примітка 1. Замовниками і користувачами можуть бути клініцисти, заклади охорони здоров'я, сторонні організації чи установи, що здійснюють оплату, фармацевтичні компанії і пацієнти.

Примітка 2. Якщо замовниками є пацієнти (наприклад, якщо пацієнти мають безпосередню можливість замовляти дослі​дження), зміни в обслуговуванні повинні бути відображені в пояснювальній інформації та в повідомленнях про результати лабора​торних досліджень.

Примітка 3. Лабораторії не повинні укладати фінансові угоди з лікарями, які виписують направлення на дослідження, або фінансовими організаціями, якщо ці угоди використовують як стимул для направлення пацієнтів або зразків на проведення досліджень чи перешкоджають незалежному оцінюванню практикуючим клініцистом того, що є найкращим для пацієнта.
	

	4.4.2
	Аналіз договорів про надання послуг
	

	
	Аналіз договорів про надання медичних лабораторних послуг має охоплювати всі аспекти дого​вору. Записи, що стосуються проведення такого аналізу, повинні охоплювати будь-які зміни в договорі, а також будь-які обговорення, що стосуються цього договору.
	

	
	Якщо договір повинен бути змінений після початку надання лабораторних послуг, той самий про​цес аналізу договору повинен бути повторений, а будь-які зміни повинні бути доведені до відома всіх зацікавлених сторін.
	

	4.5
	Дослідження, що проводять залучені лабораторії
	

	4.5.1
	Вибір і оцінювання залучених лабораторій і консультантів
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру вибору та оцінювання залучених лабораторій і консультантів, які надають висновки, а також інтерпретацію комплексних досліджень у будь- якій галузі медицини.
	

	
	Процедура має забезпечувати виконання таких умов:
	

	a)
	лабораторія несе відповідальність за вибір залучених лабораторій і залучених консультантів, моніторинг якості робіт і забезпечення компетентності залучених лабораторій або залучених консуль​тантів щодо виконання замовлених досліджень; при цьому лабораторія, за доцільності, може брати до уваги рекомендації користувачів лабораторних послуг;
	

	b)
	періодичний перегляд та оцінювання договорів із залученими лабораторіями і консультантами з метою забезпечення виконання вимог відповідних розділів цього стандарту;
	

	c)
	збереження записів таких періодичних переглядів;
	

	d)
	ведення обліку всіх залучених лабораторій і консультантів, яким надсилають запити щодо на​дання висновків;
	

	e)
	збереження направлень і результатів досліджень усіх переданих проб протягом визначеного періоду.
	

	4.5.2
	Надання результатів дослідження
	

	
	Якщо інше не зазначено в договорі, лабораторія, яка передає зразок на дослідження (а не залу​чена лабораторія), несе відповідальність за надання результатів дослідження залученої лабораторії замовнику.
	

	
	Звіт, складений лабораторією, яка передає зразок на дослідження, має містити всі суттєві еле​менти результатів, представлених залученою лабораторією або консультантом, без змін, які можуть вплинути на клінічну інтерпретацію. У звіті мають бути зазначені дослідження, які проводила залуче​на лабораторія або консультант.
	

	
	Автор будь-яких додаткових зауважень має бути чітко зазначений.
	

	
	Лабораторії повинні обирати найбільш прийнятні засоби звітування про результати, отримані залученою лабораторією, з урахуванням тривалості виконання, точності вимірювань, процесів розшифрування і вимог щодо навичок інтерпретації результатів. У випадках, якщо для правильної інтерпретації та застосування результатів дослідження необхідна співпраця між клініцистами і фахівцями залученої лабораторії та лабораторії, яка передає зразок на дослідження, цьому процесу не можуть пе​решкоджати комерційні або фінансові міркування.
	

	4.6
	Зовнішні послуги і постачання
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру вибору і придбання зовнішніх послуг і постачання обладнання, реагентів та витратних матеріалів, що впливають на якість її послуг (див. також 5.3).
	

	
	Лабораторія повинна вибирати і затверджувати постачальників, виходячи з їхньої спроможності надавати зовнішні послуги і постачати обладнання, реактиви та витратні матеріали відповідно до ви​мог лабораторії. Проте для виконання цієї вимоги може виникнути необхідність співпрацювати з інши​ми структурними підрозділами або службами. Критерії вибору мають бути встановлені.
	

	
	Лабораторія повинна зберігати список вибраних і затверджених постачальників обладнання, реагентів та витратних матеріалів.
	

	
	інформація стосовно закупівлі має містити вимоги до продукції або послуг, які повинні бути придбані.
	

	
	Лабораторія повинна проводити моніторинг роботи постачальників для забезпечення постійної відповідності придбаних послуг або товарів установленим критеріям.
	

	4.7
	Консультаційні послуги
	

	
	Лабораторія повинна вжити заходів для забезпечення обміну інформацією з користувачами стосовно таких питань:
	

	a)
	консультування щодо вибору досліджень та користування послугами, зокрема необхідний тип зразка (див. також 5.4), клінічні покази та обмеження методик досліджень і частота запитів на проведення досліджень;
	

	b)
	консультування щодо окремих клінічних випадків;
	

	c)
	професійні висновки щодо інтерпретації результатів досліджень (див. 5.1.2 і 5.1.6);
	

	d)
	 сприяння ефективному використанню лабораторних послуг;
	

	e)
	консультування з наукових і логістичних питань, зокрема щодо невідповідності проби (проб) кри​теріям прийнятності
	

	4.8
	Скарги
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру менеджменту скарг (управління скаргами) або інших видів (іншими видами) зворотного зв’язку, отриманими від клініцистів, пацієнтів, співробіт​ників лабораторії або інших осіб. Лабораторія повинна вести облік усіх скарг, їх розгляду, а також вжи​тих заходів (див. також 4.14.3).
	

	4.9
	Виявлення і контроль невідповідностей
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру виявлення та менеджменту невідповідно​стей (керування невідповідностями), що стосується будь-якого аспекту системи менеджменту якості, охоплюючи переданалітичний, аналітичний та постаналітичний процеси.
	

	
	Процедура повинна забезпечувати:
	

	a)
	визначення обов’язків і повноважень щодо роботи з невідповідностями
	

	b)
	визначення негайних заходів, яких необхідно вживати;
	

	c)
	визначення ступеня невідповідності
	

	d)
	за необхідності, призупинення проведення досліджень і відтермінування надання результатів
	

	e)
	врахування медичної важливості будь-яких невідповідних досліджень і, залежно від ситуації, інформування клініциста, який направляє пацієнта на обстеження, або уповноваженої особи, відпові​дальної за використання результатів;
	

	f)
	за необхідності, відкликання або належну ідентифікацію будь-яких уже переданих невідповід​них або потенційно невідповідних результатів досліджень;
	

	g)
	визначення відповідальності за надання дозволу на поновлення досліджень;
	

	h)
	документування і реєстрування кожного випадку невідповідності для регулярного аналізу цих записів через визначені проміжки часу з метою виявлення тенденцій та ініціювання коригувальних дій.
	

	
	Примітка. Невідповідні дослідження або дії можуть відбуватись де завгодно і виявлятись різним чином, зокрема через скарги клініцистів, показники (індикатори) внутрішнього контролю якості, калібрування приладів, перевірку витратних матеріалів, міжлабораторні порівняння, коментарі співробітників, перевірку звітності і сертифікатів, аналіз керівництвом лабораторії, а також через внутрішні й зовнішні аудити.
	

	
	Якщо встановлено, що невідповідності у переданалітичному, аналітичному та постаналітичному процесах можуть повторитися або є сумніви щодо виконання лабораторією її власних процедур, ла​бораторія повинна вжити заходів для виявлення, документування та усунення відповідної причини (при​чин). Необхідні коригувальні дії повинні бути визначені й задокументовані (див. 4.10).
	

	4.10
	Коригувальні дії
	

	
	Лабораторія повинна вживати коригувальні дії для усунення причини (причин) невідповідності. Коригувальні дії мають бути адекватні з огляду на вплив виявлених невідповідностей.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру для:
	

	a)
	аналізування невідповідностей;
	

	b)
	визначення першопричин невідповідностей;
	

	c)
	оцінювання потреби у коригувальних діях для запобігання повторенню невідповідностей;
	

	d)
	визначення і виконання необхідних коригувальних дій;
	

	e)
	реєстрування результатів ужитих коригувальних дій (див 4.13);
	

	f)
	оцінювання ефективності вжитих коригувальних дій (див. 4.14.5).
	

	
	Примітка. Дію, вжиту під час невідповідності з метою зменшення її безпосереднього впливу, вважають «негайною». Тільки дію, вжиту для усунення першопричини проблеми, яка, в свою чергу, є першопричиною невідповідності, вважають «коригувальною».
	

	4.11
	Запобіжні заходи
	

	
	Лабораторія повинна визначити заходи, спрямовані на усунення причин потенційних невідповід​ностей, з метою їх запобігання. Запобіжні заходи повинні бути адекватні з огляду на вплив потенцій​них проблем.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру для:
	

	a)
	аналізу лабораторних даних та інформації з метою визначення наявності потенційних невідпо​відностей;
	

	b)
	визначення першопричини (першопричин) потенційних невідповідностей;
	

	c)
	оцінювання потреби в запобіжних заходах з метою недопущення виникнення невідповідностей;
	

	d)
	визначення і вживання необхідних запобіжних заходів;
	

	e)
	реєстрування результатів ужитих запобіжних заходів (див. 4.13);
	

	1)
	оцінювання ефективності вжитих запобіжних заходів.
	

	
	Примітка. Запобіжний захід — це профілактичний процес, призначений насамперед для виявлення можливостей для по​ліпшення, а не для реагування на виявлені проблеми чи скарги (тобто невідповідності). Крім аналізу робочих процедур, запобіжний захід може охоплювати аналіз даних, зокрема аналіз тенденцій і ризиків, а також зовнішнє оцінювання якості (перевірку професійного рівня).
	

	4.12
	Постійне поліпшення
	

	
	Лабораторія повинна постійно поліпшувати ефективність системи менеджменту якості, що охоп​лює переданалітичні, аналітичні й постаналітичні процеси, за допомогою аналізу керівництвом для порівняння фактичної діяльності лабораторії за результатами її заходів з оцінювання, коригувальних дій та запобіжних заходів з її намірами, визначеними у політиці щодо якості та в цілях щодо якості. Заходи щодо поліпшення повинні бути спрямовані на найбільш пріоритетні ділянки, визначені на ос​нові оцінювання ризиків. За доцільності, мають бути розроблені, задокументовані та впроваджені плани дій щодо поліпшення. Ефективність ужитих заходів має бути визначено за допомогою цілеспрямова​ного аналізу або аудиту відповідної ділянки (див. також 4.14.5).
	

	
	Керівництво лабораторії повинно забезпечувати участь лабораторії у заходах щодо постійного поліпшення, які охоплюють відповідні ділянки і результати лікування пацієнтів. Якщо програма постій​ного поліпшення виявляє можливості для поліпшення, керівництво лабораторії має розглянути їх не​залежно від того, де вони виникають. Керівництво лабораторії повинно повідомляти персонал про плани поліпшення і пов’язані з ними цілі.
	

	4.13
	Керування записами
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру ідентифікації, збирання, обліку, доступу, зберігання, підтримування, внесення змін до і безпечного видалення записів щодо якості, а також технічних записів.
	

	
	Примітка 1. Записи можуть існувати в будь-якій формі або міститися на будь-якому носії, що забезпечує їх доступність і захист від внесення несанкціонованих змін до них.

Дату і у відповідних випадках час внесення змін до записів потрібно фіксувати разом з ідентифікаційними даними співробіт​ників, що вносять ці зміни (див. 5.8.6).

Лабораторія повинна визначити період зберігання різноманітних записів, що стосуються системи менеджменту якості, зо​крема переданалітичних, аналітичних і постаналітичних процесів. Тривалість зберігання цих записів може бути різна; проте по​відомлені результати повинні бути доступні настільки довго, наскільки це необхідно з медичної точки зору, або протягом періоду, встановленого нормативними документами.
	

	
	Примітка 2. Нормативні вимоги щодо певних типів процедур (наприклад, гістологічних досліджень, генетичних досліджень, педіатричних досліджень) можуть вимагати збереження певних записів протягом набагато довших періодів порівняно з іншими записами.

У приміщенні для зберігання записів має бути створене відповідне середовище для попередження пошкодження, псуван​ня, втрати або несанкціонованого доступу (див 5.2.6).
	

	
	Примітка 3. Для деяких записів, особливо для тих, які зберігаються в електронному вигляді, найбезпечнішим засобом збе​рігання може бути носій із захищеним доступом або віддалене розміщення (див. 5.9.4).
	

	
	Записи мають охоплювати принаймні таке:
	

	а)
	вибір та ефективність роботи постачальника, а також зміни у затвердженому списку постачальників;
	

	b)
	записи щодо кваліфікації, підготовки і компетентності персоналу;
	

	с)
	направлення на проведення дослідження;
	

	d)
	записи про отримання проб у лабораторії;
	

	е)
	інформацію про реагенти і матеріали, які використовують для досліджень (наприклад, супровідну документацію партії, сертифікати поставок, вкладиші); 
	

	f)
	робочі журнали або робочі аркуші лабораторії;
	

	g)
	роздруківки показів приладів, збережені дані та інформацію;
	

	h)
	результати досліджень та звіти;
	

	і)
	записи щодо обслуговування обладнання, охоплюючи записи щодо внутрішнього та зовнішнього калібрування;
	

	j)
	калібрувальні функції та коефіцієнти перерахунку;
	

	k)
	записи щодо контролю якості;
	

	1)
	записи про інциденти та вжиті заходи
	

	m)
	 записи про нещасні випадки та вжиті заходи;
	

	n)
	записи щодо менеджменту ризиків (керування ризиками);
	

	o)
	виявлені невідповідності та вжиті негайні або коригувальні дії;
	

	p)
	вжиті запобіжні заходи; 
	

	q)
	скарги і вжиті заходи;
	

	r)
	записи внутрішніх та зовнішніх аудитів; 
	

	s)
	міжлабораторні порівняння результатів досліджень;
	

	t)
	записи щодо заходів з поліпшення якості;
	

	u)
	протоколи засідань, що містять рішення щодо заходів з менеджменту якості лабораторії;
	

	v)
	 записи щодо аналізу керівництвом.
	

	
	Усі ці записи щодо якості і технічні записи повинні бути доступні для аналізу керівництвом лабо​раторії (див. 4.15).
	

	4.14
	Оцінювання та аудит
	

	4.14.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна планувати й впроваджувати процеси оцінювання і внутрішнього аудиту, не​обхідні для того, щоб:
	

	а)
	продемонструвати, що переданалітичні, аналітичні, постаналітичні, а також допоміжні проце​си виконують у спосіб, що відповідає потребам і вимогам користувачів;
	

	b)
	забезпечити відповідність системі менеджменту якості;
	

	c)
	постійно поліпшувати ефективність системи менеджменту якості.
	

	
	Результати оцінювання та заходи щодо поліпшення якості мають бути долучені до початкових даних для аналізу керівництвом (див. 4.15).
Примітка. Стосовно заходів щодо поліпшення якості, див. 4.10, 4.11 і 4.12.
	

	4.14.2
	Періодичний аналіз направлень і відповідності їм методик досліджень та вимог до зразків
	

	
	Уповноважений персонал повинен періодично аналізувати дослідження, які проводить лаборато​рія, щоб переконатися, що вони відповідають з клінічної точки зору отриманим направленням.
	

	
	Лабораторія повинна періодично переглядати свої вимоги до об’єму зразка, виробів для відбирання проб і консервантів крові, сечі, інших біологічних рідин, тканин та інших типів зразків, залежно від об​ставин, щоб запобігти відбору недостатнього або надмірного об’єму зразків, а також забезпечити на​лежний відбір зразків для збереження вимірюваної величини (межуранду).
	

	4.14.3
	Оцінювання відгуків користувачів
	

	
	Лабораторія повинна збирати інформацію стосовно думок користувачів щодо відповідності послуг їх потребам і вимогам. Методи отримання та використання цієї інформації мають охоплювати співпра​цю з користувачами або їхніми представниками стосовно моніторингу результатів роботи лабораторії, за умов забезпечення лабораторією конфіденційності щодо інших користувачів. Необхідно вести облік зібраної інформації та вжитих заходів.
	

	4.14.4
	Пропозиції персоналу
	

	
	Керівництво лабораторії повинно заохочувати персонал вносити пропозиції щодо поліпшення будь-яко​го аспекту лабораторних послуг. Пропозиції необхідно оцінювати та, за доцільності, впроваджувати, а також надавати відповідні відгуки співробітникам. Необхідно вести облік пропозицій і заходів, ужитих керівництвом.
	

	4.14.5
	Внутрішній аудит
	

	
	Лабораторія повинна проводити внутрішні аудити з установленою періодичністю для того, щоб перевірити, чи всі заходи в рамках системи менеджменту якості, охоплюючи переданалітичні, аналі​тичні і постаналітичні процеси:
	

	a)
	відповідають вимогам цього стандарту і вимогам, установленим лабораторією, а також
	

	b)
	впроваджені, ефективні і підтримувані.
Примітка 1. Цикл внутрішнього аудиту, як правило, має бути завершено протягом одного року. Внутрішні аудити необов’яз​ково мають кожний рік поглиблено охоплювати всі елементи системи менеджменту якості. Лабораторія може зосередитися на певній діяльності, не нехтуючи повністю іншими.
	

	
	Аудити має проводити підготований для оцінювання ефективності управлінських і технічних процесів системи менеджменту якості персонал. Програма аудиту має враховувати статус та важливість процесів, технічних та управлінських аспектів, що підлягають аудиту, а також результати попередніх аудитів. Кри​терії, обсяг, частота і методи проведення аудиту повинні бути визначені й задокументовані.
	

	
	Вибір аудиторів і проведення аудитів повинні забезпечувати об’єктивність та неупередженість процесу аудиту. Аудитори повинні, якщо це дозволяють ресурси, бути незалежними від діяльності, яку перевіряють.
Примітка 2. Щодо методичних рекомендацій, див. ISO 19011.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру визначення обов’язків та вимог щодо планування та проведення аудитів, а також щодо повідомлення результатів і ведення записів (див. 4.13).
	

	
	Персонал, відповідальний за напрям, що перевіряють, повинен забезпечити оперативне вживан​ня необхідних заходів у разі виявлення невідповідностей. Коригувальні дії треба вживати без необґрунтованої затримки для усунення причин виявлених невідповідностей (див. 4.10).
	

	4.14.6
	Керування ризиками
	

	
	Лабораторія повинна оцінювати вплив робочих процесів і потенційних помилок на результати до​слідження, оскільки вони впливають на безпеку пацієнтів, змінювати процеси з метою зменшення або усунення виявлених ризиків, а також задокументувати прийняті рішення та вжиті заходи.
	

	4.14.7
	Показники (індикатори) якості
	

	
	Лабораторія повинна встановити показники (індикатори) якості для моніторингу та оцінювання резуль​татів роботи в усіх важливих (критичних) аспектах переданалітичних, аналітичних і постаналітичних процесів.
Приклад

Кількість неприйнятних зразків, кількість помилок під час реєстрування та/або приймання, кількість коригованих звітів.
	

	
	Процес моніторингу показників (індикаторів) якості треба планувати. Зокрема, це стосується вста​новлення цілей, методології, інтерпретації, меж, плану дій і тривалості вимірювань.
	

	
	Показники (індикатори) треба періодично перевіряти для забезпечення їх постійної відповідності 

Примітка 1. Показники (індикатори) якості для моніторингу процедур, не пов'язаних з дослідженням, таких як лабораторна безпека та лабораторні умови, комплектність обладнання та персональні записи, а також ефективність системи керування документацією, можуть містити цінну інформацію для керівництва

Примітка 2. Лабораторія повинна встановити показники (індикатори) якості для систематичного моніторингу та оцінювання внеску лабораторії в надання допомоги пацієнтам (див. 4.12).
	

	
	Лабораторія, консультуючись із користувачами, встановлює тривалість циклу виконання кожного дослідження, що відповідає клінічним потребам. Лабораторія повинна періодично оцінювати дотримання нею встановленої тривалості циклів дослідження.
	

	4.14.8
	Аналіз зовнішніми організаціями
	

	
	Якщо результати аналізу, який проводять зовнішні організації, вказують на те, що лабораторія має невідповідності або потенційні невідповідності, лабораторія повинна вжити відповідні негайні дії і, якщо необхідно, коригувальні дії або запобіжні заходи для забезпечення постійної відповідності ви​могам цього стандарту. Необхідно вести облік проведення такого аналізу, вжитих коригувальних дій та запобіжних заходів.

Примітка. Приклади аналізу, який здійснюють зовнішні організації, охоплюють: оцінювання під час акредитації, аналіз ре​гуляторними органами, а також аналіз органами з питань охорони праці.
	

	4.15
	Аналіз керівництвом
	

	4.15.1
	Загальні положення
	

	
	Керівництво лабораторії повинно аналізувати систему менеджменту якості з запланованою періо​дичністю для забезпечення її постійної відповідності, адекватності та ефективності, а також підтрим​ки лікування пацієнтів.
	

	4.15.2
	Початкові дані
	

	
	Початкові дані для аналізу керівництвом мають охоплювати інформацію щодо результатів оцінювання принаймні такого:
	

	a)
	періодичного аналізу направлень на проведення дослідження, прийнятності методик і вимог до проб (див. 4.14.2);
	

	b)
	оцінювання відгуків користувачів (див. 4.14.3);
	

	c)
	пропозицій співробітників (див. 4.14.4);
	

	d)
	внутрішніх аудитів (див. 4.14.5);
	

	e)
	керування ризиками (див. 4.14.6);
	

	f)
	використання показників (індикаторів) якості (див. 4.14.7);
	

	g)
	аналізів зовнішніми організаціями (див. 4.14.8);
	

	h)
	результатів участі у програмах міжлабораторного порівняння (ПК/ЗОЯ; РТ/ЕОА) (див. 5.6.3);
	

	i)
	моніторингу та роботи зі скаргами (див. 4.8);
	

	j)
	роботи постачальників (див. 4.6);
	

	k)
	 ідентифікації і контролю невідповідностей (див. 4.9);
	

	l)
	результатів постійного поліпшення (див. 4.12), охоплюючи поточний статус коригувальних дій (див. 4.10) і запобіжних заходів (див. 4.11);
	

	m)
	контролю (термінів) вжиття заходів за результатами попереднього аналізу керівництвом;
	

	n)
	змін обсягів і змісту робіт, персоналу і приміщень, що можуть вплинути на систему менедж​менту якості;
	

	o)
	рекомендацій щодо поліпшення, охоплюючи технічні вимоги.
	

	4.15.3
	Заходи щодо аналізу
	

	
	Необхідно проаналізувати початкову інформацію стосовно причин невідповідностей, тенденцій та особливостей, які вказують на проблеми процесів.
	

	
	Такий аналіз повинен охоплювати оцінювання можливостей для поліпшення і потреби у змінах си​стеми менеджменту якості, зокрема політики щодо якості і цілей щодо якості.
	

	
	Якість і відповідність внеску лабораторії в лікування пацієнтів також треба оцінювати об’єктив​но, наскільки це можливо.
	

	4.15.4
	Результати аналізу
	

	
	Результати аналізу керівництвом повинні бути долучені до документа, в якому фіксують будь-які рішення і заходи, прийняті і вжиті протягом аналізу, пов’язані з:
	

	a)
	поліпшенням ефективності системи менеджменту якості і її процесів;
	

	b)
	поліпшенням послуг, які надають користувачам;
	

	c)
	потребами в ресурсах.
	

	
	Примітка. Інтервал між аналізами керівництвом не повинен перевищувати 12 місяців; проте, під час впровадження системи менеджменту якості, повинні бути прийняті більш короткі інтервали часу між аналізами.
	

	
	Висновки і заходи, що випливають із аналізів керівництвом, треба задокументовувати і повідомляти персоналу лабораторії.

Керівництво лабораторії повинно забезпечити, щоб заходи, які необхідно вжити у зв’язку з аналі​зом керівництвом, були вжиті у встановлені терміни.
	

	5
	ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	

	5.1
	Персонал
	

	5.1.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру управління персоналом (менеджменту персоналу) і вести записи щодо всіх співробітників для забезпечення дотримання вимог.
	

	5.1.2
	Кваліфікація персоналу
	

	
	Керівництво лабораторії повинно задокументовувати дані щодо кваліфікації співробітників, що призначені на будь-яку посаду. Кваліфікаційні дані повинні відображати освіту, підготовку, досвід і не​обхідні навички, які мають бути продемонстровані, а також відповідати виконуваним обов’язкам
	

	
	Персонал, що робить висновки за результатами досліджень, повинен мати відповідну теоретичну і практичну підготовку й досвід. 
Примітка. Професійний висновок може бути наданий у вигляді точки зору, інтерпретації, прогнозу, моделювання, моделі або значення і має відповідати національним, регіональним та місцевим правилам і професійним настановам.
	

	5.1.3
	Посадові інструкції
	

	
	Лабораторія повинна мати посадові інструкції, які описують обов’язки, повноваження та завдан​ня для всього персоналу.
	

	5.1.4
	Уведення співробітників у штат
	

	
	Лабораторія повинна мати програму введення нових співробітників до штату організації, підрозділу або ділянки, де вони будуть працювати, ознайомлення з розпорядком та умовами праці, приміщен​нями для персоналу, вимогами з техніки безпеки (охоплюючи пожежну безпеку і дії у надзвичайних ситуаціях), а також зі службою охорони праці.
	

	5.1.5
	Підготовка
	

	
	Лабораторія повинна забезпечити підготовку всіх співробітників за такими напрямами:
	

	a)
	система менеджменту якості;
	

	b)
	процеси і процедури, що стосуються службових обов’язків;
	

	c)
	використання відповідної частини лабораторної інформаційної системи;
	

	d)
	техніка безпеки, зокрема запобігання або локалізація впливу несприятливих інцидентів;
	

	e)
	етика;
	

	f)
	конфіденційність інформації пацієнта.
	

	
	Персонал, який проходить підготовку, повинен перебувати під постійним наглядом.
	

	
	Ефективність програми підготовки треба періодично аналізувати.
	

	5.1.6
	Оцінювання компетентності
	

	
	Після відповідної підготовки лабораторія повинна оцінювати компетенцію кожного співробітника щодо виконання поставлених управлінських або технічних завдань відповідно до встановлених критеріїв.
	

	
	Повторне оцінювання треба проводити регулярно. У разі необхідності треба проводити повторну підготовку.
Примітка 1. Компетентність персоналу лабораторії може бути оцінена за допомогою комбінованого використання будь-яких або всіх наведених нижче підходів в умовах, що відповідають звичайним умовам праці:

a) безпосереднє спостереження за рутинними робочими процесами і процедурами, охоплюючи всі відповідні заходи з техніки безпеки;

b) безпосереднє спостереження за обслуговуванням обладнання і перевірками його функціонування;

c) моніторинг документування і повідомлення результатів дослідження;аналізування робочих записів;
а) аналізування робочих записів;

е)оцінювання вмінь вирішувати проблеми;
f) дослідження спеціально наданих проб, наприклад, раніше досліджених проб, матеріалів для міжпабораторних порівнянь або розділених проб.

Примітка 2. Процедура оцінювання компетентності для надання професійних висновків має бути спеціально розроблена й відповідати своєму призначенню 
	

	5.1.7
	Аналіз ефективності роботи персоналу

Крім оцінювання технічної компетентності, лабораторія повинна забезпечити, щоб аналіз ефективності роботи співробітників враховував потреби лабораторії та кожної окремої особи для забезпечення та поліпшення якості послуг, що надаються користувачам, а також для стимулювання продуктивних робочих відносин.
Примітка. Співробітники, які проводять такий аналіз, повинні мати відповідну підготовку.
	

	5.1.8
	Постійне підвищення кваліфікації і професійний розвиток
	

	
	Для співробітників, які беруть участь в управлінських і технологічних процесах, мають бути розроблені програми постійного підвищення кваліфікації. Співробітники повинні брати участь у постійно​му підвищенні кваліфікації. Ефективність програм постійного підвищення кваліфікації треба періодично аналізувати.
	

	
	Співробітники повинні регулярно брати участь у заходах щодо професійного розвитку та інших заходах щодо налагоджування професійних контактів (комунікацій).
	

	5.1.9
	Записи щодо персоналу лабораторії
	

	
	Необхідно вести записи щодо необхідних даних про освіту і професійну кваліфікацію, підготовку й досвід, а також оцінювання компетентності всіх співробітників.
	

	
	Ці записи повинні бути легкодоступними для відповідного персоналу і повинні охоплювати таке (не обмежуючись цим):
	

	а)
	освіту і професійну кваліфікацію;
	

	b)
	за доцільності, копію сертифіката або ліцензії;
	

	c)
	попередній досвід роботи;
	

	d)
	 посадові інструкції;
	

	е)
	 ознайомлення нових співробітників з умовами роботи в лабораторії;
	

	f)
	підготовку для виконання поточних робочих завдань;
	

	g)
	 оцінювання компетентності;
	

	h)
	записи щодо підвищення кваліфікації і досягнень
	

	i)
	аналіз ефективності роботи співробітника;
	

	j)
	звіти про нещасні випадки і вплив професійних шкідливих чинників;
	

	k)
	статус імунізації, за необхідності, з огляду на виконувані обов’язки.

Примітка. Записи, наведені вище, необов’язково зберігати в лабораторії, їх можна зберігати в інших визначених місцях, якщо вони будуть доступними в разі необхідності.
	

	5.2
	Приміщення та умови навколишнього середовища
	

	5.2.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна мати приміщення, відведені для здійснення її діяльності, конструкція яких дозволяла б забезпечити якість, безпеку та ефективність послуг, що надають користувачам, а також здоров’я і безпеку персоналу лабораторії, пацієнтів та відвідувачів. Лабораторія повинна оцінити і визначити достатність та відповідність приміщень, відведених для здійснення її діяльності.
	

	
	За необхідності, аналогічні положення можуть бути застосовні до приміщень для відбору первинних проб (зразків) і для проведення досліджень у місцях, які відрізняються від основних приміщень лабораторії, наприклад, для проведення досліджень за місцем лікування (ДМЛ, РОСТ), під керівництвом лабораторії.
	

	5.2.2
	Лабораторні й офісні приміщення
	

	
	Лабораторні та відповідні офісні приміщення мають забезпечувати  прийнятні умови для виконання необхідних завдань та відповідність таким вимогам:
	

	а)
	контрольованість доступу до об’єктів, які впливають на якість досліджень.

Примітка. Контрольованість доступу має враховувати безпеку, конфіденційність, якість і загальноприйняту практику.
	

	b)
	убезпечення медичної інформації, проб пацієнтів і лабораторних ресурсів від несанкціонова​ного доступу;
	

	с)
	приміщення для проведення досліджень повинні забезпечувати правильне виконання дослі​джень. Це охоплює, наприклад: джерела енергії, освітлення, вентиляцію, рівень шуму, водопостачан​ня та водовідведення, утилізацію відходів і умови робочого середовища;
	

	d)
	комунікаційні системи лабораторії повинні відповідати розміру і складності приміщень для за​безпечення ефективної передачі інформації
	

	е)
	мають бути в наявності обладнання та засоби з техніки безпеки, а їх функціонування потрібно регулярно перевіряти.
Приклад

Функціонування систем аварійного розблокування, внутрішнього зв’язку й сигналізації холодних кімнат і великих низькотемпературних холодильників; доступність аварійних душових і засобів промивання очей тощо.
	

	5.2.3
	Приміщення для зберігання
	

	
	Має бути в наявності достатньо простору та відповідні умови для забезпечення постійного збері​гання в незмінному стані матеріалів зразків, документів, реагентів, обладнання, витратних матеріалів, записів, результатів тощо, що можуть впливати на якість результатів досліджень.
	

	
	Клінічні зразки та матеріали, використовувані під час досліджень, треба зберігати у спосіб, що запобігає перехресній контамінації.
	

	
	Приміщення для зберігання та утилізації небезпечних матеріалів мають відповідати ризикам, пов’язаним з цими матеріалами, а також установленим вимогам.
	

	5.2.4
	Приміщення для персоналу
	

	
	Має бути забезпечений адекватний доступ до душових, питної води і приміщень для зберігання засобів індивідуального захисту та одягу.

Примітка. По можливості, лабораторія повинна забезпечити місце для проведення таких видів діяльності персоналу, як зібрання, умови тиші для навчання, а також місце для відпочинку.
	

	5.2.5
	Пункти відбору зразків у пацієнтів
	

	
	Пункти відбору зразків у пацієнтів повинні мати відокремлені зони прийому/очікування пацієнтів і для відбору зразків. Особливу увагу треба приділити забезпеченню конфіденційності, комфорту і врахуванню потреб пацієнтів (наприклад, доступ для людей з обмеженими можливостями, санітарні приміщення) та осіб, що їх супроводжують (наприклад, охоронців або перекладачів), під час відбору зразків.
	

	
	Приміщення для відбору зразків у пацієнтів (наприклад, для флеботомії) мають забезпечити мож​ливість відбору зразків у спосіб, який не спотворить результати та не позначиться негативно на якості досліджень.
	

	
	У пунктах відбору зразків має бути в наявності та підтримуватися придатним відповідний комп​лект першої допомоги для потреб пацієнтів і персоналу.
	

	5.2.6
	Технічне обслуговування приміщень і умови навколишнього середовища
	

	
	Лабораторні приміщення треба підтримувати в робочому та безпечному стані. Робочі місця ма​ють бути чисті й належно утримувані.
	

	
	Лабораторія повинна проводити моніторинг, контроль та документування умов робочого середо​вища відповідно до встановлених вимог або якщо ці умови можуть впливати на якість зразків, резуль​тати досліджень та/або стан здоров’я персоналу. Особливу увагу треба приділяти таким чинникам, як освітлення, стерильність, запиленість, шкідливі або небезпечні випари, електромагнітні завади, раді​ація, вологість, електропостачання, температура, рівні шуму та вібрацій, логістика робочих процесів, залежно від виконуваних робіт, для забезпечення того, щоб вони не спотворювали результати або не позначалися негативно на якості будь-якого дослідження.
	

	
	Лабораторні приміщення, в яких проводять несумісні роботи, мають бути добре ізольовані одне від одного. Необхідно вживати заходів, які запобігають перехресній контамінації, якщо методи до​сліджень є небезпечними або якщо виконання роботи може постраждати чи зазнати негативного впли​ву за умов відсутності такої ізольованості.
	

	
	За необхідності, лабораторія повинна забезпечити відповідні умови праці, без негативних чинників, зокрема шуму.

Примітка. Приклади робіт, що потребують робочих умов з відсутністю шуму та інших чинників, що турбують, охоплюють цитопатологічний скринінг, мікроскопічну ідентифікацію клітин крові та мікроорганізмів, аналіз даних з визначення послідовності нуклеотидів у ланцюгу ДНК (секвенування) та результатів дослідження мутацій у біомолекулах.
	

	5.3
	Лабораторне обладнання, реагенти і витратні матеріали
	

	
	Примітка 1. Для цілей цього стандарту лабораторне обладнання охоплює апаратні засоби і програмне забезпечення, що входять до складу вимірювального обладнання, вимірювальних систем і лабораторних інформаційних систем

Примітка 2. Реагенти охоплюють референтні матеріали (матеріали для порівняння), калібратори і матеріали для контролю якості; а витратні матеріали охоплюють поживні середовища, змінні наконечники дозаторів, предметні скельця тощо.

Примітка 3. Див. 4.6 для отримання інформації щодо вибору і закупівлі зовнішніх послуг, обладнання, реагентів та витрат​них матеріалів.
	

	5.3.1
	Обладнання
	

	5.3.1.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру вибору, закупівлі і використання обладнання.
	

	
	Лабораторія повинна бути оснащена всім обладнанням, необхідним для надання послуг (охоплю​ючи відбирання первинних проб (зразків), підготовку й обробку проб, проведення досліджень і збері​гання). У тих випадках, коли лабораторія має використовувати обладнання, що перебуває поза її пос​тійним контролем, керівництво лабораторії повинно забезпечити виконання вимог цього стандарту.
	

	
	За необхідності, лабораторія повинна замінювати обладнання для забезпечення якості результатів досліджень.
	

	5.3.1.2
	Обладнання: приймальні випробування
	

	
	Під час інсталяції та перед використанням лабораторія повинна перевірити, чи є обладнання спроможнім виконувати свої функції, а також чи відповідає воно вимогам, висунутим до будь-яких видів дослідження (також див. 5.5.1).
	

	
	Усі предмети обладнання повинні бути унікально позначені, маркіровані або іншим чином ідентифіковані.
	

	5.3.1.3
	Обладнання: Інструкція з використання
	

	
	Обладнанням завжди має управляти досвідчений та уповноважений персонал.
	

	
	Поточні інструкції з використання, техніки безпеки і технічного обслуговування обладнанням, охоплюючи всі відповідні настанови і вказівки щодо використання,  надані виробником обладнання, мають бути легкодоступними.
	

	
	Лабораторія повинна мати процедури безпечної роботи, перевезення, зберігання і використання обладнання для попередження його контамінації або псування.
	

	5.3.1.4
	Обладнання: калібрування і метрологічна простежуваність
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану методику калібрування обладнання, яке безпосередньо або опосередковано впливає на результати дослідження. Ця методика охоплює:
	

	a)
	врахування умов експлуатації та інструкцій виробника;
	

	b)
	реєстрацію метрологічної простежуваності стандарту й простежуваності калібрування одиниці обладнання;
	

	c)
	перевірку необхідної точності вимірювань та функціонування вимірювальної системи через визначені проміжки часу;
	

	d)
	реєстрацію статусу калібрування і дати повторного калібрування;
	

	e)
	забезпечення коректного оновлення попередніх значень коригувальних факторів, якщо калібрування пов’язане з використанням ряду коригувальних факторів;
	

	f)
	заходи щодо захисту від зміни налаштувань або несанкціонованого втручання, які можуть зробити недійсними результати досліджень.
	

	
	Метрологічну простежуваність треба відслідковувати до  референтного матеріалу (матеріалу для порівняння) або , референтної методики найвищого доступного метрологічного рівня.
Примітка. Документация щодо простежуваності калібрування до референтного матеріалу або референтної методики вищого рівня може бути надана виробником системи,Призначеної для проведення досліджень.Така документація  залишається  прийнятною, доки зазначена система,призначена виробником для проведення досліджень, а також методики калібрування будуть використовувати без змін.
	

	
	За неможливості або недоцільності необхідно застосовувати інші засоби забезпечення достовірності результатів, які охоплюють, але тне обмежуються такими:
-використання сертифікованих референтних матеріалів (атестованих матеріалив для порівняння, стандартніх зразків);
-дослідження або калібрування за допомогою іншої методики;

-взаемоузгоджені стандарти (еталони) або методи (методики), які є чітко встановленими,визначеними, охарактеризованими й узгодженими зі всіма зацікавленими сторонами.
	

	5.3.1.5
	Обладнання: технічне обслуговування і ремонт 
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану програму профілактичного технічного обслуговування, яка принаймі відповідає інструкціям виробника. 
	

	
	Обладнання треба утримувати  в безпечних робочих умовах і робочому стані. Це охоплює перевірку електробезпеки, пристроїв аварійного відключення, якщо такі є, а а також виконання правил безпечної роботи та утилізації хімічних, радіоактивних та біологічних матеріалів уповноваженими на це особами. Щонайменше, мають бути використані протоколи або інструкції виробника, або й те, й інше.
	

	
	Якщо  в обладнанні виявлено дефекти, воно мае бути виведене з експлуатації і мати відповідне чітке маркування, Лабораторія повинна забезпечити, щоб несправне обладнання не використовували, доки воно не буде відремонтовано і не буде доведено, за допомогою верифікації, що воно відповідає визначеним критеріям придатності. Лабораторія повинна вивчати вплив будь-яких дефектів на попередні дослідження і вживати відповідних негайних або корегувальних дій(див.4.10).
	

	
	Лабораторія повинна вживати обґрунтованих заходів для деконтамінації обладнання перед обслуговуванням,Ремонтуванням або виведення з експлуатації, забезпечувати відповідне місце для проведення ремонту і надавати необхідні засоби індивідуального захисту.
Якщо обладнання випадає з-під прямого контролю лабораторії, лабораторія повинна забезпечити перевірку його функціонування  перед наступним уведенням його в експлуатацію лабораторією.
	

	5.3.1.6
	Обладнання: повідомляти про несприятливі інциденти.
	

	
	Несприятливі інциденти і нещасні випадки, які можуть бути безпосередньо пов язані з конкретним обладнанням, треба розслідувати і, за необхідності, доводити до відома виробника і відповідних органів.
	

	5.3.1.7
	Обладнання: записи.
	

	
	Необхідно вести записи щодо кожної одиниці обладнання, що задіяна у виконанні досліджень. Ці записи щодо обладнання охоплюють таке, не обмежуючись цим:

	a)
	назва обладнання;
	

	b)
	Назву виробника,модель та серійний номер або інший унікальний засіб ідентифікації;
	

	c)
	контактна інформація постачальника або виробника;
	

	d)
	дата отримання і дата введення в експлуатацію;
	

	e)
	місце розташування;
	

	f)
	стан на момент отримання (наприклад, нове,вживане ,відремонтоване)
	

	g)
	інструкції виробника;
	

	h)
	Записи,які підтверджують початкову прийнятність обладнання для використання на момент уведення  в експлуатацію обладнання в лабораторії;
	

	i)
	Проведене технічне обслуговування і графік профілактичного технічного обслуговування;
	

	j)
	Записи про технічний стан обладнання, які підтверджують, що обладнання залишається прийнятним до експлуатації;
	

	k)
	Пошкодження,несправності, модифікації або ремонт обладнання.
	

	
	Записи про технічний стан обладнання,зазначені в пункті j),повинні охоплювати копії звітів/ сертифікатів усих калібрувань та/або перевірки,зокрема дати,час і результати, внесені зміни налаштувань, критерії прийнятності й термін проведення наступного калібрування та/або перевірки для часткового або повного виконання цієї вимоги.
	

	
	Ці записи треба підтримувати і вони мають бути легкодоступними протягом усього терміну використання обладнання або більш тривалого проміжку часу, визначеного процедурою керування записами лабораторії (див.4.13)
	

	5.3.2
	Реагенти і витратні матеріали.
	

	5.3.2.1
	Загальні положення.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру отримання, зберігання, проведення приймалних випробувань та менеджменту запасів (керування запасами) реагентів і витратних матеріалів.
	

	5.3.2.2
	Реагенти і витратні матеріали: отримання і зберігання.
	

	
	Якщо лабораторія не має спеціалізованого пункту приймання  повинна перевірити, чи має місце приймання достатні можливості для зберігання і транспортування придбаних товарів у спосіб, що запобігає їх пошкодженню або псуванню.
	

	
	Лабораторія повинна зберігати отримані реактиви і витратні матеріали відповідно до технічних умов виробника.
	

	5.3.2.3
	Реагенти і витратні матеріали: приймальні випробування.
	

	
	Кожна нова модифікація набору для досліджень, зі зміною реагентів або методики, нова партія або поставка підлягають верифікації функціональних характеристик перед використанням у дослідженнях.
	

	
	Функціональні характеристики витратних матеріалів, які можуть вплинути на якість досліджень, треба перевіряти перед використанням цих матеріалів у дослідженнях.

перед їх використанням у дослідженнях.
	

	5.3.2.4
	Реагенти і витратні матеріали: керування запасами.
	

	
	Лабораторія повинна впровадити систему контролю запасів реагентів та витратних матеріалів.
	

	
	Система контролю запасів повинна відокремлювати неперевірені і неприйнятні реагенти та витратні матеріали від тих, які були допущені до використання.
	

	5.3.2.5
	Реагенти і витратні матеріали: інструкції з використання.
	

	
	Інструкції з використання реагентів і витратних матеріалів, зокрема ті, що надають виробники, по​винні бути легкодоступними.
	

	5.3.2.6.
	Реагенти і витратні матеріали: повідомлення про несприятливі інциденти.
	

	
	Несприятливі інциденти і нещасні випадки, які можуть бути безпосередньо пов’язані з конкретни​ми реагентами або витратними матеріалами, треба розслідувати і, за необхідності, доводити до відо​ма виробника і відповідних органів.
	

	5.3.2.7
	Реагенти і витратні матеріали: записи
	

	
	Необхідно вести записи стосовно кожного реагенту й витратного матеріалу, які використовують для проведення досліджень. Ці записи мають охоплювати наступне, не обмежуючись цим.
	

	a)
	назва реагенту або витратного матеріалу;
	

	b)
	Назву виробника і номер партії або код серії;
	

	c)
	Контактну інформацію постачальника або виробника;
	

	d)
	дату отримання, термін придатності, дату введення в експлуатацію і, за доцільності, дату при​пинення використання;
	

	e)
	стан на момент отримання (наприклад, прийнятний або пошкоджений);
	

	f)
	інструкції виробника;
	

	g)
	записи, які підтверджують початкову придатність реагенту або витратного матеріалу для використання;
	

	h)
	записи про перевірки характеристик, які підтверджують подальшу придатність реагенту або ви​тратного матеріалу для використання.
	

	
	Якщо лабораторія використовує реагенти власного приготування або комплектации,записи повинні охоплювати, крім відповідної інформации, зазначеної вище,ідентифікаційні діні особи або осіб, які займались їх приготуванням,і дату приготування.
	

	5.4
	Переданалітичні процеси.
	

	5.4.1
	Загальні положення.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовані процедури та інформацію для переданалітичних про​цесів з метою забезпечення достовірності результатів досліджень.
	

	5.4.2
	Інформація для пацієнтів і користувачів
	

	
	Лабораторія повинна мати інформацію, доступну для пацієнтів і користувачів лабораторних по​слуг. За доцільності, така інформація має охоплювати таке:
	

	a)
	місце розташування лабораторії;
	

	b)
	типи клінічних послуг, які пропонує лабораторія, охоплюючи дослідження, що проводять у за​лучених лабораторіях;
	

	c)
	Графік роботи лабораторії;
	

	d)
	дослідження, які пропонує лабораторія, охоплюючи, за доцільності, інформацію щодо необхід​них проб, об’єми первинних проб (зразків), спеціальні запобіжні заходи, тривалість циклу досліджень (яку також може бути наведено для загальних категорій або для груп досліджень), біологічні референтні інтервали і межі прийняття клінічних рішень;
	

	e)
	інструкції щодо заповнення форми направлення;
	

	f)
	інструкції щодо підготовки пацієнта;
	

	g)
	інструкції щодо зразків, що були відібрані пацієнтами самостійно;
	

	h)
	інструкції щодо транспортування зразків, охоплюючи будь-які спеціальні умови;
	

	i)
	будь-які вимоги щодо отримання згоди пацієнта (наприклад, згоди на розкриття, за необхідності, клінічної інформації та сімейного анамнезу відповідним медичним фахівцям);
	

	j)
	критерії прийнятності і неприйнятності зразків, визначені лабораторією;
	

	k)
	перелік відомих чинників, які істотно впливають на результати дослідження або інтерпретацію результатів досліджень;
	

	l)
	надання клінічних рекомендацій щодо замовлення досліджень та інтерпретації результатів досліджень;
	

	m)
	політику лабораторії щодо захисту персональної інформації;
	

	n)
	процедуру лабораторії щодо роботи зі скаргами;
	

	
	Лабораторія повинна надавати пацієнтам і користувачам інформацію, що містить пояснення клінічних процедур, які будуть виконані, для отримання інформованої згоди. За доцільності, необхідно роз’яснювати пацієнтам і користувачам важливість надання інформації про себе і свою родину (на​приклад, для інтерпретації результатів генетичного дослідження).
	

	5.4.3
	Дані які потрібно вносити у форму направлення.
	

	
	Форма направлення або її електронний еквівалент повинні охоплювати таке, не обмежуючись цим:
	

	a)
	ідентифікаційні дані пацієнта, зокрема стать, дату народження, адресу/контактні дані пацієн​та, а також унікальний ідентифікатор;
Примітка:Унікальна ідентифікація охоплює буквений та/або числовий ідентифікатор, наприклад,внутрішньо лікарняний номер або персональний номер пацієнта.
	

	b)
	ім’я або інший ідентифікатор клініциста, постачальника медичних послуг або іншої легально уповноваженої особи, яка робить запит на дослідження або використовує медичну інформацію разом з призначенням звіту та контактною інформацією;
	

	c)
	вид первинної проби та, за необхідності, анатомічної сторони першоджерела;
	

	d)
	необхідні дослідження;
	

	e)
	відповідна клінічна інформація про пацієнта і запит, для цілей проведення дослідження і тлумачення результатів;
	

	f)
	дата та, за потреби, час збирання первинної проби;
	

	g)
	дата та час приймання проб лабораторією.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру усних запитів на дослідження, яка має забезпечити протягом певного часу надання підтвердження у вигляді форми запиту або електронного еквівалента.
	

	
	Лабораторія повинна бути готовою до співпраці з користувачами або їх представниками в роз'ясненні запиту користувача.
	

	5.4.4
	Відбір обробка первинних проб(зразків).
	

	5.4.4.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовані процедури для належного відбору й обробки первин​них проб. Задокументовані процедури повинні бути доступні для осіб, відповідальних за відбір пер​винних проб, незалежно від того, чи є такі особи співробітниками лабораторії.
	

	
	Якщо користувач вимагає відхилення від, вилучення з або доповнення до задокументованої про​цедури відбору проб, це необхідно зафіксувати й зазначати в усіх документах, що містять результати дослідження, а також доводити до відома відповідного персоналу.
Примітка1.Усі процедури,які проводять із пацієнтом, необхідно виконувати за наявності його інформірованої згоди.Для більшості рутинних лабораторних процедур таку згоду підтверджує особистою появою в лабораторії пацієнт, що мае при собі направлення і готовий пройти звичайну процедуру відбору зразків, наприклад,венепункцію.Паціенти в лікарні, як правило, повинні мати можливість відмовитися.

Спеціальні процедури, охоплюючи більш інвазивні процедури або процедури з підвищеним ризи​ком ускладнень, потребують більш докладного пояснення і, в деяких випадках, письмової згоди.

У невідкладних ситуаціях може бути неможливо отримати згоду; за таких обставин є прийнятним проведення необхідних процедур за умови, що вони якнайкраще відповідають інтересам пацієнта.

Примітка2. Необхідно забезпечити належну конфіденційність під час прийому і відбору зразків відповідно до типу необхід​ної інформації і зразка, що відбирається.
	

	5.4.4.2
	Інструкції щодо заходів пере відбором зразків.
	

	
	Інструкції, розроблені в лабораторії щодо заходів перед відбором зразків, повинні охоплювати таке:
	

	a)
	заповнення форми направлення або електронного направлення;
	

	b)
	підготовку пацієнта (наприклад, інструкції для доглядальниць, флеботомістів, спеціалістів, які відбирають зразки, і пацієнтів);
	

	c)
	тип і обсяг первинної проби (зразка), яку необхідно відібрати, разом з описом контейнерів для первинних проб і будь-яких необхідних добавок;
	

	d)
	за необхідності, спеціальні часові межі для відбору зразків;
	

	e)
	клінічну інформацію, яка стосується або впливає на відбір зразків, виконання дослідження або інтерпретацію результатів (наприклад, історію призначення лікарських засобів).
	

	5.4.4.3
	Інструкції щодо відбору зразків.
	

	
	Інструкції лабораторії щодо відбору зразків повинні охоплювати таке:
	

	a)
	ідентифікацію пацієнта, у якого беруть первинну пробу (зразок);
	

	b)
	верифікацію відповідності пацієнта переданалітичним вимогам [наприклад, чи прийшов натще​серце, чи приймав ліки (час прийому останньої дози, час відміни прийому ліків), відбір зразка у ви​значений час або через визначені часові інтервали тощо];
	

	c)
	інструкції щодо відбору первинних проб крові та інших первинних проб з описом контейнерів для первинних проб і будь-яких необхідних добавок
	

	d)
	у ситуаціях, якщо первинну пробу (зразок) відбирають у рамках клінічної практики, інформація та інструкції щодо контейнерів для первинних проб (зразків), будь-яких необхідних добавок, будь-якої необхідної обробки та будь-яких необхідних умов транспортування зразків мають бути визначені й до​ведені до відома відповідного клінічного персоналу;
	

	e)
	інструкції щодо маркування первинних проб (зразків) у спосіб, який забезпечує однозначну відповідність пацієнту, у якого їх брали;
	

	f)
	ідентифікацію особи, яка відбирала первинну пробу (зразок), а також дату відбору і, за необхід​ності, час відбору;
	

	g)
	інструкції щодо належних умов зберігання відібраних зразків до їх доставлення в лабораторію
	

	h)
	інструкції щодо безпечної утилізації матеріалів, використовуваних для відбору зразків.
	

	5.4.5
	Транспортування зразків.
	

	
	Інструкції лабораторії щодо заходів після відбирання зразків мають охоплювати рекомендації щодо пакування зразків для транспортування.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру для моніторингу транспортування зразків, щоб забезпечити їх транспортування:
	

	a)
	протягом проміжку часу, що відповідає типу замовлених досліджень і відповідній галузі клінічних лабораторних досліджень;
	

	b)
	у межах температурного інтервалу, зазначеного для відбирання і транспортування зразків, а також у присутності необхідних консервантів для забезпечення цілісності проб.
	

	c)
	у спосіб, який забезпечує цілісність зразка, а також безпеку перевізника, громадськості і лабо​раторії, яка отримує зразки, відповідно до встановлених вимог .
Примітка. Лабораторію, яка не бере участі у відбиранні й транспортуванні первинних проб (зразків), вважають такою, що виконала вищезазначені вимоги 5.4.5с), за умови, що під час отримання зразка, цілісність якого була порушена або який міг поставити під загрозу безпеку перевізника чи громадськості, лабораторія негайно зв'яжеться з відправником і повідомить про за​ходи, яких необхідно вжити для попередження повторення таких ситуацій.


	

	5.4.6
	Приймання зразків.
	

	
	Процедура приймання зразків лабораторією має забезпечувати виконання таких умов:
	

	a)
	зразки повинні бути чітко простежувані через замовлення і маркування до ідентифікованого па​цієнта або пункту відбору зразка;
	

	b)
	повинні бути виконані критерії прийняття або відхилення зразків, розроблені та задокументо​вані лабораторією;
	

	c)
	якщо виникли проблеми з ідентифікацією пацієнта або зразка, нестабільністю зразка через за​тримку під час транспортування або неналежним контейнером(-ами), недостатнім об’ємом зразка, або якщо зразок є клінічно важливим (критичним), або його неможливо замінити, і лабораторія вирішує при​ступити до обробки зразка, в остаточному звіті повинен бути вказаний характер проблеми, що виник​ла, і, за доцільності, застереження щодо інтерпретації отриманих результатів;
	

	d)
	 усі отримані зразки реєструють у журналі реєстрації зразків, на реєстраційному бланку, за до​помогою комп’ютера або іншої подібної системи. Дата і час отримання та/або реєстрації зразків також мають бути задокументовані. По можливості, необхідно також зазначати ідентифікаційні дані особи, яка отримала зразок;
	

	e)
	уповноважений персонал повинен оцінити отримані зразки для забезпечення їх відповідності критеріям прийнятності, що застосовують для замовлених досліджень
	

	f)
	за доцільності, мають бути передбачені інструкції з отримання, маркування, оброблення та по​відомлення щодо зразків, спеціально позначених як термінові (ургентні). Ці інструкції мають охоплю​вати всі особливості будь-якого спеціального маркування форми направлення та зразка, механізми пе​редавання зразка в приміщення лабораторії, де проводять дослідження, будь-якого режиму експрес- обробки, який буде використано, а також будь-які спеціальні критерії щодо повідомлення, яких необхід​но дотримуватися.
	

	
	Усі вторинні проби, взяті з первинної проби (зразка), треба чітко простежувати до первинної про​би (зразка).
	

	5.4.7
	Переданалітична обробка, підготовка і зберігання.
	

	
	Лабораторія повинна мати процедури і відповідні приміщення для безпечного зберігання зразків пацієнтів, уникнення їх псування, втрати або пошкодження під час переданалітичного етапу, а також під час їх обробки, підготовки і зберігання.
	

	
	Лабораторні процедури мають охоплювати часові обмеження для подання замовлень на додат​кові або подальші дослідження тієї самої первинної проби (зразка).
	

	5.5
	Процеси дослідження (аналітичний етап).
	

	5.5.1
	Вибір, верифікація і валідация  методик досліджень.
	

	5.5.1.1
	Загальні положення.
	

	
	Лабораторія повинна використовувати вибрані методики досліджень, які були валідовані для їх використання за призначенням. Необхідно задокументовувати ідентифікаційні дані осіб, які беруть участь у виконанні аналітичних досліджень.
	

	
	Встановлені вимоги (функціональні характеристики) кожної методики досліджень мають відпові​дати призначенню цього дослідження

Примітка. Рекомендованими є методики, що зазначені в інструкціях з використання медичних виробів для діагностики invitro, або ті, що були опубліковані у відомих/авторитетних підручниках, рецензованих статтях або журналах, у міжнародних кон​сенсусних стандартах або настановах, національних або регіональних нормативних документах.
	

	5.5.1.2
	Верифікація методик досліджень.
	

	
	Валідовані методики досліджень, які використовують без змін, підлягають незалежній верифікації лабораторією перед введенням у рутинне використання
	

	
	Лабораторія повинна отримати інформацію від виробника/розробника методу для підтвердження функціональних характеристик методики
	

	
	Незалежна верифікація лабораторією повинна підтвердити, за допомогою отримання об’єктивних доказів (у вигляді функціональних характеристик), що встановлені вимоги до функціональних характе​ристик методики дослідження виконані. Встановлені вимоги до функціональних характеристик методи​ки дослідження, що підтверджуються в процесі верифікації, потрібно визначати можливістю викорис​тання результатів цього дослідження за призначенням.
	

	
	Лабораторія повинна задокументувати процедуру, використану для верифікації, і отримані результати. Уповноважений персонал повинен проаналізувати результати верифікації та задокументувати висновки.
	

	5.5.1.3
	Валідація методик досліджень.
	

	
	Лабораторія повинна провести валідацію методик досліджень, що мають таке походження:
	

	a)
	нестандартизовані методики;
	

	b)
	методики, розроблені та відпрацьовані лабораторією.
	

	с)
	стандартизовані методики, які використовують поза межами їх цільового застосування
	

	d)
	валідовані методи, що в подальшому зазнали модифікації.
	

	
	Валідація має бути настільки повною, наскільки це необхідно, і підтверджувати, за допомогою на​дання об’єктивних доказів (у вигляді функціональних характеристик), виконання в повному обсязі спеці​альних вимог щодо використання дослідження за призначенням.
Примітка. Функціональні характеристики методики дослідження мають враховувати правильність, точність і прецизійність вимірювань, охоплюючи повторюваність вимірювань і проміжну прецизійність вимірювань; невизначеність вимірювань, аналітич​ну специфічність, охоплюючи речовини, що заважають, аналітичну чутливість, межі виявлення і межі кількісного визначення, діа​пазон вимірювань, діагностичну специфічність та діагностичну чутливість.

Лабораторія повинна задокументувати процедуру, використану для валідації, і отримані результати. Уповноважений персонал повинен проаналізувати результати валідації та задокументувати висновки.

Якщо до валідованої методики дослідження вносять зміни, вплив таких змін має бути задокумен​тований і, за необхідності, має бути проведена нова валідація.
	

	5.5.1.4
	Невизначенність вимірювання значень вімірюваної величини.
	

	
	Лабораторія повинна встановити невизначеність вимірювань на всіх етапах дослідження для кожної методики вимірювання, яку використовують для кількісного характеризування значень вимірюваних ве​личин у пробах пацієнтів. Лабораторія повинна визначити вимоги до функціональних характеристик сто​совно невизначеності вимірювань для кожної методики вимірювань і регулярно аналізувати результа​ти оцінювання невизначеності вимірювань.
Примітка1 Відповідними компонентами невизначеності є ті, що пов язані з фактичним процесом вимірювання, який починається  з отримання проби для виконання вимірювання і завершується отриманням значення вимірюваної величини.
Примітка2.Невизначеності вимірювань можна обчислювати, використовуючи кількісні значення величин, отриманих під час кількісних досліджень матеріалів, призначених для контролювання якості, в умовах проміжної прецизійності, які охоплюють стільки рутинних змін, скільки є обґрунтовано можливим за звичайного виконання процедури вимірювання, наприклад, заміни партій реагентів та калібраторів, заміни операторів, заплановане технічне обслуговування обладнання.

Примітка3. Прикладами практичної корисності оцінювання невизначеності вимірювань може бути підтвердження того, що результати досліджень пацієнта відповідають цілям щодо якості, встановленим лабораторією, а також цілеспрямоване порівняння значення певного показника пацієнта із попередніми значеннями того самого показника або з межею прийняття клінічних рішень.
	

	
	Лабораторія повинна враховувати невизначеність вимірювань під час інтерпретації значень вимі​рюваних показників. На вимогу лабораторія повинна надавати користувачам лабораторних послуг інфор​мацію щодо своєї оцінки невизначеності вимірювань.
	

	
	Якщо дослідження охоплюють етап вимірювання, але не передбачають повідомлення значення вимірюваного показника, лабораторія повинна обчислити невизначеність етапу вимірювання, якщо ця невизначеність використовується для оцінювання надійності методики дослідження або впливатиме на результати дослідження.
	

	5.5.2
	Біологічні референтні інтервали або межі прийняття клінічних рішень.
	

	
	Лабораторія повинна визначити біологічні референтні інтервали або межі прийняття клінічних рішень, задокументувати обґрунтування визначення саме таких референтних інтервалів або меж при​йняття рішень і надавати цю інформацію користувачам.
	

	
	Якщо певний біологічний референтний інтервал або межа прийняття рішень втрачає актуальність для популяції, яка обслуговується, необхідно внести відповідні зміни і довести їх до відома користувачів.
	

	
	Якщо лабораторія вносить зміни до методики досліджень або до переданалітичного етапу, лаборато​рія повинна, за необхідності, переглянути відповідні референтні інтервали і межі прийняття клінічних рішень.
	

	5.5.3
	Документація  методик досліджень.
	

	
	Методики досліджень мають бути задокументовані. Вони мають бути складені мовою, зрозумілою

для персоналу лабораторії, а також бути наявними у відповідних місцях.
	

	
	Будь-які стислі формати документів (наприклад, набори карток або аналогічні системи) мають

відповідати задокументованій методиці досліджень.
Примітка1. Робочі інструкції, набори карток або аналогічні системи,які узагальнюють ключову інформацію, є прийнятними для використання як швидкої довідки на робочому місці,якщо повна задокументована методика виконання досліджень еє доступною для ознайомлення.
Примітка2 Інформацію, яка міститься в інструкції з використання, може бути долучено до методики досліджень за посиланням.
	

	
	Усі документи, пов’язані з виконанням досліджень, охоплюючи методики, узагальнювальні документи, документи у стислому форматі й інструкції з використання, підлягають керуванню документацією.
	

	
	Додатково до ідентифікаторів керування документацією, документація має охоплювати, якщо це стосується методики досліджень, таке:
	

	a)
	мету дослідження;
	

	b)
	принцип і метод, що е основою методики досліджень;
	

	c)
	функціональні характеристики (див. 5.5.1.2 та 5.5.1.3);
	

	d)
	тип проби (напр. плазма, сироватка , сеча);
	

	e)
	підготовку пацієнта;
	

	f)
	тип контейнера і добавки;
	

	g)
	необхідне обладнання і реагенти;
	

	h)
	заходи з техніки безпеки і захисту навколишнього середовища;
	

	i)
	Методики калібрування (трологічна простежуваність);
	

	j)
	еапи виконання методики;
	

	k)
	процедури контролю якості;
	

	l)
	чинники інтерференції (наприклад, ліпемія, гемоліз, білірубінемія, наркотики) і перехресні реакції; т) принцип, що лежить в основі методики обчислення результатів, охоплюючи, за доцільності, невизначеність вимірювань значень вимірюваного показника;
	

	m)
	біологічні референтні інтервали або межі прийняття клінічних рішень
	

	n)
	біологічні референтні інтервали або межі прийняття клінічних рішень;
	

	o)
	термін повідомлення результатів дослідження;
	

	p)
	інструкції для визначення кількісних результатів, якщо результат виходить за межі діапазону вимірювань;
	

	q)
	за доцільності, попереджувальні/'критичні значення,
	

	r)
	Клінічну інтерпретацію лабораторії;
	

	s)
	потенційні джерела варіації;
	

	t)
	посилання.
	

	
	Якщо лабораторія має намір змінити існуючу методику виконання досліджень у спосіб, що силь​но вплине на результати або їх інтерпретацію, відповідні наслідки повинні бути роз’яснені користува​чам лабораторних послуг після валідації зміненої методики.
Помітка. Ця вимога може бути виконана по-різному залежно від місцевих умов. Це можна зробити, наприклад, за допо​могою розсипок, інформаційних бюлетнів лабораторії або як частину самого звіту про результати дослідження.
	

	5.6
	Забезпечення якості результатів дослідження
	

	5.6.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна забезпечити якість досліджень, здійснюючи їх у встановлених умовах.
	

	
	Мають бути виконані відповідні процеси перед дослідження і процеси після дослідження (див. 4.14.7, 5.4, 5.7 і 5.8).
	

	
	Лабораторія не повинна підробляти будь-які результати.
	

	5.6.2
	Контроль якості
	

	5.6.2.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна розробити процедури контролю якості, які перевіряють досягнення передбачуваної якості результатів.
	

	5.6.2.2
	Матеріали для контролю якості
	

	
	Лабораторія повинна використовувати матеріали для контролю якості, які б реагували на систему дослідження якомога ближче до проб пацієнта.
	

	
	Матеріали для контролю якості повинні періодично перевірятись з частотністю, яка залежить від стабільності процедури і ризику заподіяння шкоди пацієнту через помилковий результат.
	

	5.6.2.3
	Дані щодо контролю якості
	

	
	Лабораторія повинна мати процедуру запобігання публікації результатів пацієнта у випадку невдачі у контролі якості.
	

	
	Коли правила контролю якості порушуються і вказують на те, що результати дослідження скоріше за все містять клінічно значущі помилки, результати повинні бути відхилені, а відповідні проби пацієнта піддані повторному дослідженню після того, як обставини помилки були виправлені, а виконання внутрішніх технологічних умов було перевірено. Лабораторія також повинна оцінити результати, отримані з проб пацієнта, які були досліджені після останнього успішного проведення контролю якості.
	

	
	Дані щодо контролю якості мають постійно переглядатись через певні проміжки часу, щоб виявляти тенденції у проведенні дослідження, які можуть вказати на проблеми у системі дослідження. Коли фіксуються такі тенденції, мають бути вжиті і зареєстровані запобіжні заходи.
	

	5.6.3
	Міжлабораторні порівняння
	

	5.6.3.1
	Участь
	

	
	Лабораторія повинна брати участь у програмі (програмах) міжлабораторних порівнянь (таких як програма зовнішньої оцінки якості або програма перевірки вмінь), що відповідає дослідженню і тлумаченню результатів дослідження. Лабораторія повинна стежити за результатами програм(и) міжлабораторного порівняння і брати участь у провадженні коригувальних дій, коли задані функціональні критерії не були дотримані.
	

	
	Лабораторія повинна впровадити задокументовану процедуру участі у міжлабораторному порівнянні, яка включає визначені обов'язки та інструкції щодо участі, а також будь-які функціональні критерії, що відрізняються від критеріїв, використовуваних у програмі міжлабораторних порівнянь.
	

	
	Програма(и) міжлабораторних порівнянь, яка була обрана лабораторією, повинна, наскільки це можливо, забезпечувати клінічно обґрунтовані випробування, які імітують проби пацієнта і мають вплив на перевірку всього процесу дослідження, зокрема процедур перед і після дослідження, якщо це можливо.
	

	5.6.3.2
	Альтернативні підходи
	

	
	У разі, якщо проведення міжлабораторного порівняння є неможливим, лабораторія повинна розробити інші підходи і забезпечити об'єктивні докази встановлення прийнятності результатів дослідження.
	

	
	Коли це можливо, даний механізм повинен утилізувати відповідні матеріали.
	

	
	· сертифіковані референтні матеріали;
	· 

	
	· раніше досліджені проби;
	· 

	
	· матеріали зі сховища клітин і тканин;
	· 

	
	· обмін пробами з іншими лабораторіями;
	· 

	
	· контрольні матеріали, які кожного дня перевіряються у програмах міжлабораторних порівнянь.
	· 

	5.6.3.3
	Аналіз проб міжлабораторних порівнянь
	

	
	Лабораторія повинна включити проби міжлабораторних порівнянь до складу повсякденного робочого процесу таким чином, щоб, наскільки це можливо, дотримуватись правил поводження з пробами пацієнта.
	

	
	Проби міжлабораторного порівняння мають бути досліджені персоналом, який регулярно досліджує проби пацієнта, використовуючи ті самі процедури, як і для проб пацієнта.
	

	
	Лабораторія не повинна підтримувати зв'язок щодо інформації про проби з іншими учасниками програми міжлабораторного порівняння, доки не наступить дата подання цієї інформації.
	

	
	Лабораторія не повинна направляти проби міжлабораторних порівнянь на підтверджувальні дослідження до подання інформації, хоча з пробами пацієнта це може бути зроблено, як заведено.
	

	5.6.3.4
	Оцінка результатів діяльності лабораторії
	

	
	Результати діяльності у міжлабораторних порівняннях повинні бути проаналізовані і обговорені з відповідними працівниками.
	

	
	Коли задані функціональні критерії не дотримуються (тобто, коли наявні невідповідності), співробітники повинні брати участь у провадженні та реєстрації коригувальних дій. Ефективність коригувальної дії має перевірятись. Зворотні результати повинні бути оцінені на наявність тенденцій, які б вказували на потенційні невідповідності, і крім цього, мають бути вжиті запобіжні заходи.
	

	5.6.4
	Порівнюваність результатів дослідження
	

	
	Повинні існувати певні засоби порівнювання використовуваних процедур, обладнання і методів, а також створення порівнюваності результатів проб пацієнтів через клінічно релевантні проміжки часу. Це може стосуватись однакових і різних процедур, обладнання, різноманітних місць знаходження, або всього цього разом.
	

	
	Лабораторія повинна повідомити користувачів про будь-які зміни у порівнюваності результатів і обговорити будь-які залучення до клінічної практики, коли системи вимірювання надають різні інтервали вимірювань тієї ж самої вимірюваної величини (напр., глюкози), а також коли змінюються методи дослідження.
	

	
	Лабораторія повинна документувати, реєструвати і, якщо це доречно, оперативно діяти у відповідності до результатів проведених порівнянь. Щодо виявлених проблем або недоліків мають бути вжиті заходи, про які повинні бути збережені записи.
	

	5.7
	Процеси після дослідження
	

	5.7.1
	Аналізування результатів
	

	
	Лабораторія повинна мати процедури для забезпечення того, щоб вповноважений персонал здійснював аналіз результатів досліджень перед їх оголошенням, і оцінював їх з точки зору внутрішнього контролю якості, а також, якщо це доречно, доступної клінічної інформації та попередніх результатів дослідження.
	

	
	Коли процедура аналізування результатів включає автоматичний відбір і звітування, мають бути розроблені, ухвалені і задокументовані критерії аналізу (див. 5.9.1).
	

	5.7.2
	Зберігання, утримання і знищення клінічних проб
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовані процедури ідентифікації, збирання, утримання, індексування, доступу, зберігання, поводження і безпечного знищення клінічних проб.
	

	
	Лабораторія повинна визначити тривалість часу, протягом якого мають зберігатись клінічні проби. Час збереження має бути обумовлений характером проби, дослідженням, а також будь-якими відповідними вимогами.
	

	
	Безпечне знищення проб має проводитись відповідно до місцевих нормативних документів або рекомендацій щодо управління сміттям.
	

	5.8
	Звітування про результати
	

	5.8.1
	Загальні положення
	

	
	Звітування про результати кожного дослідження повинне бути точним, чітким, недвозначним і відповідати будь-яким спеціальним інструкціям у процедурах дослідження.
	

	
	Лабораторія повинна визначити формат і засіб звіту (напр., електронний чи паперовий), а також спосіб, у який він буде передаватись з лабораторії.
	

	
	Лабораторія повинна мати процедуру забезпечення правильності копіювання результатів лабораторії.
	

	
	Звіти повинні містити інформацію, необхідну для тлумачення результатів дослідження.
	

	
	У лабораторії має існувати процес повідомлення запитувача, коли дослідження відкладено, що може поставити під загрозу догляд за пацієнтом.
	

	5.8.2
	Елементи звіту
	

	
	Лабораторія повинна забезпечити, щоб наступні властивості звіту ефективно передавали результати лабораторії і відповідали потребам користувачів:
	

	a)
	коментарі щодо якості проби, яка може поставити під загрозу результати дослідження;
	

	b)
	коментарі щодо відповідності проби прийнятим/неприйнятим критеріям;
	

	c)
	критичні результати, за потреби;
	

	d)
	пояснювальні коментарі щодо результатів, якщо це доречно, які можуть містити перевіряння тлумачення автоматично відібраних і повідомлених результатів (див. 5.9.1) у кінцевому звіті.
	

	5.8.3
	Зміст звіту
	

	
	Звіт повинен містити, але не обмежуватись, наступним:
	

	a)
	чітку, однозначну ідентифікацію дослідження, зокрема, якщо потрібно, процедури дослідження;
	

	b)
	дані про лабораторію, що склала цей звіт;
	

	c)
	дані про всі дослідження, проведені підрядною лабораторією;
	

	d)
	ідентифікація пацієнта і його місцезнаходження на кожній сторінці;
	

	e)
	ім'я або інший унікальний ідентифікатор замовника і його контактна інформація;
	

	f)
	дата збирання первинної проби (а також час, якщо це можливо і необхідно для лікування пацієнта);
	

	g)
	вид первинної проби;
	

	h)
	процедура вимірювання, якщо це необхідно;
	

	i)
	результати дослідження, повідомлені в одиницях SI, одиницях, простежуваних до SI одиниць, або інших відповідних одиницях;
	

	j)
	біологічні референтні інтервали, значення клінічних рішень або діаграми/монограми, що супроводжують значення клінічних рішень, якщо необхідно;
	

	k)
	тлумачення результатів, де це потрібно;
	

	l)
	інші коментарі, такі як застережливі та пояснювальні записи (напр., якість або відповідність первинної проби, яка могла дискредитувати результат, результати/тлумачення з підрядних лабораторій, використання експериментальних процедур);
	

	m)
	дані про дослідження, які проводяться як частина програми дослідження або розвитку, і до яких не висуваються жодні спеціальні вимоги щодо виконання вимірювання;
	

	n)
	ідентифікація особи (осіб), яка аналізує результати, і яка уповноважена надати звіт (якщо це не міститься в самому звіті, має бути легкодоступним, при необхідності);
	

	o)
	дата звіту і час його надання (якщо це не міститься в самому звіті, має бути легкодоступним, при необхідності);
	

	p)
	номер сторінки відносно загальної кількості сторінок (напр., "сторінка 1 з 5", "сторінка 2 з 5" тощо).
	

	5.9
	Надання результатів
	

	5.9.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна впровадити задокументовані процедури щодо надання результатів дослідження, зокрема деталі відносно того, хто може оприлюднювати результати і для кого. Процедури повинні забезпечити виконання наступних умов:
	

	a)
	якщо якість отриманої первинної проби не є прийнятною для дослідження або може дискредитувати результати, це вказується у звіті;
	

	b)
	якщо результати дослідження попадають у встановлені "тривожний" чи "критичний" інтервали, то:
	

	
	- про це терміново повідомляють терапевта (або іншого вповноваженого медичного спеціаліста) [це стосується отриманих результатів проб, що надсилались для дослідження у підрядні лабораторії (див. 4.5) ];
	

	
	- складаються звіти щодо прийнятих дій, в яких документуються дата, час, відповідальний працівник лабораторії, особа, яку повідомили, і передані результати дослідження, а також будь-які труднощі, яких зазнали при повідомленні;
	

	c)
	результати мають бути зрозумілими, без помилок у копіюванні, і повідомлені особам, вповноваженим отримувати і користуватись даною інформацією;
	

	d)
	якщо результати повідомляються у попередньому звіті, до запитувача завжди має надсилатись і кінцевий звіт;
	

	e)
	повинні існувати процеси, які забезпечують те, щоб результати, розповсюджені по телефону або за допомогою електронних засобів, доходили лише до вповноважених отримувачів. Результати, надані усно, мають супроводжуватись письмовим звітом. Повинен існувати звіт щодо всіх повідомлених усно результатів.
	

	5.9.2
	Автоматичний відбір і повідомлення результатів
	

	
	Якщо лабораторія впроваджує систему автоматичного відбору і повідомлення результатів, вона повинна створити задокументовану процедуру забезпечення наступного:
	

	a)
	критерії автоматичного відбору і повідомлення результатів мають бути визначені, ухвалені, а також легкодоступні і зрозумілі для персоналу;
	

	b)
	критерії мають бути затверджені для належного функціонування перед застосуванням і перевірені після внесення змін до системи, які можуть вплинути на їхнє функціонування;
	

	c)
	має існувати процес виявлення інтерференцій у пробах (напр., гемоліз, жовтяниця, ліпемія), які можуть змінити результаті дослідження;
	

	d)
	при необхідності, має існувати процес включення аналітичних попереджувальних повідомлень від приладів до критеріїв автоматичного відбору і повідомлення;
	

	e)
	відібрані результати для автоматичного повідомлення повинні бути упізнаваними під час аналізування перед оприлюдненням, а також містити дату і час відбору;
	

	f)
	має існувати процес швидкого припинення автоматичного відбору і повідомлення.
	

	5.9.3
	Переглянуті звіти
	

	
	Коли початковий звіт піддається коригуванню, повинні існувати письмові інструкції з коригування для забезпечення наступного:
	

	a)
	виправлений звіт має чітко визначатись як перегляд і містити посилання на дату і особистість пацієнта в початковому звіті;
	

	b)
	користувач має бути повідомлений про перегляд;
	

	c)
	у виправлених даних має бути зазначені час і дата внесення зміни, а також особа, відповідальна за зміну;
	

	d)
	окремі записи початкового звіту при внесенні виправлень залишаються у звіті.
	

	
	Результати, які стали доступними для прийняття клінічних рішень і були переглянуті, повинні бути збережені у наступних сукупних звітах і бути чітко визначені як такі, що були переглянуті.
	

	
	Коли система звітності не може охопити виправлення, заміни та зміни, щодо них мають бути збережені записи.
	

	5.10
	Управління інформацією лабораторії
	

	5.10.1
	Загальні положення
	

	
	Лабораторія повинна мати доступ до даних та інформації, яка необхідна для надання послуг, що відповідають потребам і вимогам користувачів.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру забезпечення того, щоб конфіденційність інформації пацієнта завжди підтримувалась.
	

	5.10.2
	Повноваження та обов'язки
	

	
	Лабораторія повинна забезпечити, щоб були визначені повноваження та обов'язки щодо управління інформаційною системою, зокрема підтримання і модифікацій інформаційної системи (систем), які можуть вплинути на лікування пацієнта.
	

	
	Лабораторія повинна визначити повноваження та обов'язки всіх співробітників, які користуються системою, в особливості тих, хто:
	

	a)
	має доступ до даних та інформації пацієнта;
	

	b)
	вписують дані пацієнта і результати дослідження;
	

	c)
	вносять зміни до даних пацієнта і результатів дослідження;
	

	d)
	дають дозвіл на оприлюднення результатів дослідження та звітів.
	

	5.10.3
	Управління інформаційною системою
	

	
	Система (системи), яка використовується для збору, оброблення, реєстрації, повідомлення, збереження і відновлення даних та інформації щодо дослідження має:
	

	a)
	бути затверджена постачальником і перевірена на функціонування лабораторією перед введенням, з будь-якими змінами у системі, яка була авторизована, задокументована і перевірена перед введенням у дію;
	

	b)
	бути задокументована, а документація, зокрема щодо повсякденного функціонування системи, має бути легкодоступна для вповноважених користувачів;
	

	c)
	бути захищена від недозволеного доступу;
	

	d)
	бути захищена від підробок або втрати;
	

	e)
	діяти у середовищі, що відповідає технічним умовам постачальника або, як у випадку з не комп'ютеризованими системами, – створює умови, які гарантують точність ручного запису і копіювання;
	

	f)
	утримуватись таким чином, щоб забезпечити цілісність даних та інформації та включати реєстрацію помилок у системі, а також відповідних прямих і коригувальних дій;
	

	g)
	відповідати національним та міжнародним вимогам щодо захисту даних.
	

	
	Лабораторія повинна перевірити, щоб результати дослідження, пов'язана з ним інформація та коментарі були точно відтворені, в електронному та, за потреби, у друкованому вигляді, в інформаційних системах, що є зовнішніми для лабораторії, яка збирається безпосередньо отримати інформацію (напр., комп'ютерні системи, факси, електронна пошта, веб-сайти, особисті Інтернет-засоби). Коли виконується нове дослідження або автоматичні коментарі, лабораторія повинна перевірити, чи точно були відтворені зміни в інформаційних системах, що є зовнішніми для лабораторії, яка збирається безпосередньо отримати інформацію з лабораторії.
	

	
	Лабораторія повинна мати задокументований план дій на випадок непередбачуваних обставин, щоб підтримувати надання послуг у випадках помилок або збоїв в інформаційних системах, які впливають на здатність лабораторії надавати послуги.
	

	
	Якщо інформаційна система (системи) управляється і підтримується дистанційно або надані в субпідряд іншому постачальнику, керівництво лабораторії має нести відповідальність за гарантування того, щоб постачальник або оператор системи відповідав всім відповідним вимогам даного Міжнародного Стандарту.
	


	Актуалізовані інструкції з експлуатації, безпеки і обслуговування обладнанням, зокрема настанови та керівництва для використання, надані виробником обладнання, мають бути легкодоступними.

	Лабораторія повинна мати процедури безпечного поводження, транспортування, зберігання та експлуатації обладнання з метою запобігання його псування та ушкодження.
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